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Artrosis Cervical 
Esta enfermedad, que afecta la región posterior del cuello 
­ es decir vértebras, músculos y nervios cervicales, 
es particularmente receptiva a la Magnetoterapia. 
Se aplican los emisores en los hombros. 

Artritis (dolores) 
Por ser un proceso inflamatorio doloroso, la acción 

de la Magnetoterapia es prácticamente inmediata. 
Se debe aplicar el emisor en la articulación dolorida. 

Importante : en algunos casos, después de dos 
o tres sesiones se manifiesta una recidiva del dolor. 
Se aconseja no desechar el tratamiento, pues luego 
de una o dos sesiones mas, el dolor desaparece para 
no retornar. 

Atrofodemia (Estrías en la piel) 
Colocar los emisores en  la zona afectada, cu­ 

briendo la mayor superficie posible. 

Braquialgia 
Neuralgia  del músculo  del  brazo,  provocando 

sensación de dolor al doblar el codo. Se debe apoyar 
el emisor en la zona, obteniéndose en general un 
alivio inmediato. 

Aplicaciones  Prácticas
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Cefaleas 
Colocar el emisor magnético en la frente, 
con el paciente acostado y relajado 

Celulitis 
Colocar los emisores en las zonas afecta­ 
das 

Cirrosis 
Colocar el emisor magnético cerca del hí­ 
gado, en modo pulsante y máxima poten­ 
cia, durante 15 a 20 minutos 

Codriocalcionosis 
Enfermedad que afecta el cartílago óseo 
de articulaciones (muñeca, codo, rodillas, 
etc.) Se debe trabajar como cualquier zona 
dolorosa
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Fracturas Oseas 
Históricamente, ésta fue la primera aplica­ 
ción  terapéutica  exitosa  de  la 
Magnetoterapia. La consolidación de la frac­ 
tura y la regeneración tisular, son enorme­ 
mente aceleradas por la acción del campo 
magnético. 
Se debe ubicar el emisor en la zona a tra­ 
tar, incluso a través del yeso. 

Epicondilitis 
Ubicar el emisor en la zona dolorida, sobre 
la pequeña protuberancia del húmero. 

Isquialgias 
Síndrome doloroso del nervio isquiático, zona 
lumbar y sacra de la columna. 
Colocar los emisores de a pares, siguiendo 
la columna, unos 10 minutos por cada posi­ 
ción 

Lumbalgias 
La Magnetoterapia es sumamente eficaz en 
esta enfermedad, ya sea debida a movimien­ 
tos bruscos, esfuerzos violentos o por cau­ 
sa  reumáticas.
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Raquialgias 
Dolor a lo largo de la columna vertebral. Se 
deben ubicar los emisores de modo que ac­ 
cionen en toda la columna, corriéndolos so­ 
bre la misma, aproximadamente 5 minutos 
en cada posición. 

Reumatismos 
Dolores articulares debidos a enfriamientos 

y humedades. 
Colocar  los emisores en la zona dolorosa 

.Enfermedades  diversas  de  la 
columna vertebral 

En todas las afecciones y dolores de la co­ 
lumna
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Osteoartrosis 
Enfermedad crónica ocasionada por artri­ 

tis, reumatismos o actividad deportiva intensa. 
Las zonas mas afectadas suelen ser las    ar­ 
ticulaciones de la cadera, rodilla y hombro. 

La Magnetoterapia actúa preferentemente 
en la disminución del dolor y la inflamación 

Osteoporosis 
Desmineralización   de  los tejidos óseos, 

se da en personas de edad avanzada. 
Se debe colocar el emisor en su máxima 

potencia y onda pulsante, en la zona afecta­ 
da. Los resultados son en general excelentes. 

Flebotrombosis o flebitis 
Colocando el emisor en la zona afectada, 

se logra una rápida eliminación del dolor y dis­ 
minución de la inflamación 

NOTA: 
Todas las recomendaciones terapéuticas, contraindicaciones, adver­ 
tencias y modos de uso, son meramente orientativas, quedando a 
criterio del profesional actuante la aplicación definitiva de este apara­ 
to. 
CEC Electrónica SRL declina toda responsabilidad por eventuales 
daños producidos a pacientes, atribuibles a no respetar las normas 
de seguridad y esterilización.
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Patologia  Gauss  Tiempo 
(min.) 

Sesiones  Comentario 

Artropatias Agudas: 
Per iar tr itis, 

gonartr itis, ar tr itis 
reumatoidea 

40­60  20'  Diarias  La potencia se debe 
regular de acuerdo a 

la profundidad 
deseada 

Ar tropatias 
degenerativas 
(Coxar trosis, 

Ar trosis de rodilla) 

Máximo  20'  Diarias  Conviene asociar 
con 

antiinflamatorios no­ 
esteroides 

Bursitis  60­80  20'  Diarias 
Epicondilitis  40­60  15'  1 o 2 veces al día 
Celulitis  80­100  15'  Totalizar entre 3 y 5 

horas diarias 
Se deben realizar 
varias aplicaciones 

diarias hasta 
alcanzar el tiempo 

indicado 
Heridas que tardan 

en curarse, 
tr ansplantes 
cutáneos, 

quemaduras, úlceras 
por  decúbito. 

20­70  20'  Diarias  Continuar hasta la 
granulación de la 

herida. 

Retardos de 
consolidación y 
pseudoar trosis 

Máximo  20'  Diarias  Reducir potencia si 
el paciente sufre 

malestar 
Cervicobraquialgias  80  20'  2­3 veces / semana. 
Lesiones nerviosas  40­60  15’  2­3 veces / semana. 

Osteoporosis  60­80  varía  Diarias  Se aconseja el 
tratamiento con la 
mayor duración de 
aplicación posible, 
incluso durante el 
sueño (aplicaciones 
mayores de 6 horas). 

Tendinitis, Bursitis  60­100  15’  Diarias o 2 veces 
por día 

Es conveniente la 
aplicación por la 
mañana y por la 

tarde. En este caso 
se aplicarán 60 

Gauss a la mañana y 
100 a la tarde. 

Obviamente se debe 
eliminar la causa de 

la sobrecarga 
funcional 

Tabla orientativa de tratamientos
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Patologia  Gauss  Tiempo 
(min.) 

Sesiones  Comentario 

Fracturas recientes  30­50  Varía  Diarias  Se debe actuar sobre 
la fractura durante el 

mayor tiempo 
posible. 

Preferiblemente sin 
superar las 5 horas 
diarias. Si hay yeso 
o prótesis metálica, 
el tratamiento se 

realiza igual porque 
las intensidades 
magnéticas son 

bajas. 
Contusiones y 
desgarros 
musculares 

40­60  20’  2­3 veces por 
semana 

Formas 
dermatológicas 

localizadas y her idas 
quirúrgicas 

20­40  20’  2­3 veces por 
semana 

Se la superficie es 
pequeña,donde con 
un solo emisor es 
suficiente, se puede 
colocar el otro sobre 
una suprarrenal 

Dermatosis, psor iasis  20­40  20’  2­3 veces por 
semana 

Agotamiento 
psicofísico de atleta 

20­35  20’  2­3 veces por 
semana 

Asociar dieta rica en 
carbohidratos, 
suministrar 
vitaminas y 
minerales 

Cefaleas  15­20  15'  Diarias  Puede aparecer 
somnolencia, si se 
producen mareos 

disminuir la 
potencia. Excelentes 
resultados asociando 

con  TENS. 
Raquialgias  20­40  15'  Diarias 
Osteomielitis  30­60  20;’  Diarias o 2 veces 

por dia 
Bronquitis  15­30  20  2­3 veces por 

semana 
Asociar con 
vitamina C 

Asma bronquial  20­30  20  2­3 veces por 
semana 

Arteriopatias  30­70  20  2­3 veces por 

Tabla orientativa de tratamientos
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CEC Electrónica recomienda la limpieza del equipo de la siguiente forma: 

1­Antes de comenzar un nuevo tratamiento y al fiinalizar el mismo, limpiar la 
carcaza del equipo y los electrodos emisores planos con un paño 
humedecido en agua, evitando así el depósito de polvo y/o otros agentes 
atmosféricos. 
2 ­ Tener en cuenta que este equipo NO es apto para el uso en presencia de 
atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con 
oxígeno u óxido de nitrógeno. 
3 ­ No utilizar  productos de limpieza corrosivos ni oleosos, tales como 
aguarrás, thinner o símil. 
4­ Cuando no vaya a utilizar el equipo ni sus accesorios guárdelos limpios y 
secos. 

Cuidado  del  Equipo 

Ya en las primeras aplicaciones se puede notar una regresión de los síntomas. 
Se puede observar a veces una fase de agravamiento del dolor que anticipa el 
resultado positivo de la terapia. 
Otro fenómeno observable es la desaparición del dolor en la zona tratada, pero 
reaparece en otra parte. En este caso, se recomienda cambiar la intensidad, la 
colocación de los emisoras y fundamentalmente la hora de aplicación, que por 
motivos psicológicos es importante. Durante el tratamiento puede aparecer 
somnolencia, que no interfiere en la aplicación. 
En  procesos  infecciosos  externos,  se  nota  a menudo  un  aumento  de  la 
supuración, lo que favorece la curación veloz. 
Si se advierte hormigueo en la zona tratada o sabor metálico en la boca, se 
recomienda disminuir la intensidad del campo magnético. 

Advertencias
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Campo emitido: Baja frecuencia. Emisión contínua o pulsante 
Intensidad de flujo magnético: De 0 a 150 Gauss en mdo continua y 
pulsatil. 
Regulación de campo: de 0 a máxima 
Timer: Electrónico, con display ascendente ­ descendente de 0 a 30 minu­ 
tos 
Emisores:Dos  por equipo. Tipo solenoide difusor de campo magnético. 
La emisión se realiza con las fases apropiadas para efectuar la suma de 
los dos campos magnéticos de baja frecuencia. 
Detector de campo: de tipo independiente, sin conexión física al aparato. 
Alimentación: 220 Volts ­ 50 Hz +/­ 10% 
Consumo a máxima potencia: aproximadamente 15 VA; 
Medidas (mm): segun figura de abajo. (en mm) 
Peso: 2,8kg. Peso neto, con accesorios 
Normas: IEC 60­601.1 ­ Clase ll, tipo BF 
Grado de protección contra la penetración de líquidos:IPX0 

Características  Técnicas 

Condiciones de transporte y almacenaje: 
Temperatura: entre 5ºC y 75 ºC. 
Humedad: entre 20 a 80 % (HR sin condensación)
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Sistema de Gestión  Integral CEC 

Tierra Protectora 

Equipo Clase II 

Equipo Tipo B 

Equipo Tipo BF 

Radiación no ionizante 

Atención, consulte documentación 

Frágil  Proteger contra la humedad 

Apilar hasta 5 bultos 

Las exigencias actuales en materia de equipamientos médicos, de rehabi­ 
litación o de estética, son asegurar al paciente y profesional la máxima segu­ 
ridad de uso y eficacia terapéutica. 

Para ello existen diversas instituciones que, a nivel internacional, contro­ 
lan y fiscalizan las diversas características de los mencionados equipos;  a 
través de directivas denominadas genéricamente Normas. 

El cumplimiento de este conjunto de normas es fundamental e imprescin­ 
dible, pues ello asegura al usuario que su equipo no va a producir efectos o 
daños no previstos en su paciente,  mientras que el efecto benéfico deseado 
es obtenido con rapidez y eficacia. 

Las mencionadas normativas influyen tanto en la Empresa productora, 
como directamente en el producto ofrecido. 

Siguiendo estas premisas básicas, y con el objeto de ofrecer un producto 
de máxima calidad a nivel internacional, CEC Electrónica S.R.L. ha certifica­ 
do el siguiente conjunto de normativas, las más exigentes tanto en gestión 
empresarial  como en calidad y seguridad del producto final, servicio post­ 
venta, asesoramiento y garantía. 

Norma ISO 9001 
Entidad certificadora: DNV 

Norma ISO  13485 
Entidad certificadora: DNV 

Buenas Prácticas de Fabricación 
Entidad Certificadora: ANMAT 
Certificado Número 16875/04­0 

Inscripción de Empresa Fabricante de Productos Médicos: Disposición 
ANMAT 5211/05 Legajo 1088 

Seguridad Eléctrica y Características Técnicas 
Normas IEC (International Electrical Commité) Nro 60601 y particulares 
para cada producto
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Medidas  de  seguridad 

ATENCION 

El tratamiento de pacientes con dispositivos electrónicos implan­ 
tados (por ejemplo: marcapasos) debe ser realizado después de 
consultar la opinión de un médico especialista. 

ATENCION 

La operación del equipo en cercanías (menor a 1 metro) a un apa­ 
rato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer apareja­ 
do inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores 
de funcionamiento. 

ATENCION 

Es posible la percepción del calentamiento de los solenoides du­ 
rante el  funcionamiento, ésto se debe al paso de la corriente que 
genera el campo magnético y es indicativo del buen funcionamien­ 
to del equipo. Se recomienda dejar reposar el equipo 10 minutos 
entre sesión y sesión para evitar éste calentamiento. 

ATENCION 

Se  recomienda  revisar  periódicamente  la  integridad  de  las 
aislaciones de los cables de conexión, de línea y de los solenoides, 
y del gabinete.
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ATENCION 

Utilizar solamente los accesorios proporcionados por el fabricante. 

ATENCION 

No colocar el equipo en vecindades a otro equipo generador de 
calor. 

ATENCIÓN 
Creemos que la información contenida en este manual será corre­ 
gida en el momento de impresión, no obstante, CEC Electrónica 
tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación 
sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades exis­ 
tentes. 
CEC Electrónica S.R.L. declina toda responsabilidad por eventua­ 
les daños producidos a pacientes, atribuibles a no respetar las 
normas de seguridad y esterilización. 

ATENCION 

El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario.    No 
lo abra ni lo modifique. Cualquier desperfecto ó falla consulte con el 
representante autorizado. 

ATENCION 

Las baterías de 9V utilizadas por los detectores de campo magné­ 
tico solo deben ser desechadas en  lugares aptos y destinados 
para tal fin, para evitar potencial contaminación ambiental.
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Contactos 

Garantía 
Dos años contra todo defecto de fabricación y mano de obra. 
Provisión de repuestos originales por al menos diez años des­ 
de la fecha de fabricación. 

D.T.:  Ing. Hugo  Cristina 
PM: ANMAT­1088­29 

APROBADO POR 
TODOS NUESTROS 

PRODUCTOS 

AUTORIZACION 

DE FUNCIONAMIEN­ 
TO 

DE EMPRESA 

SISTEMA DE 
CALIDAD APROBADO 

POR ANMAT 

Bv. Los Húngaros 5027 ­ Los Boulevares 
Córdoba ­ Argentina    C.P.: X5022  ESC 
Tel/Fax: 03543­422492 
E­mail:cec@cec.com.ar 
http://www.cec.com.ar  CEC Electrónica S.R.L. 

Nuestra fábrica cuenta con la certificación por DNV en cumplimiento 
de la norma ISO13485 ­ ISO9001.
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Notas


